
 
 
咬合面ウイング 

                                             切歯点 

                                   モデルポットサポート 

 オクルフォーム3 アライメンター 取扱説明書 

ご使用の前に： 

  アライメンターご使用の前にオクルフォーム3の 

  モデルポットからロックワッシャーを取り外す必要 

   があります。 

 

オクルフォーム3 アライメンター 

ご使用方法： 

  注）上顎用のスプリントを製作しようとする場合 

  には、切歯点は下顎を想定して設定します。 

  それ以外の手順は、上顎用と下顎用と同じです。 

1.モデルポットの顎固定用クランプをドライバーを 

 使用 して開き、模型をモデルポットに設置します。 

2.カチッと所定の位置に収まるまで、 

  モデルポットのリムにオクルフォーム3 

  アライメンターを調整して設置します。 

  ポットにあるマークと写真のように合わ 

  せます。 

 3. オクルフォーム3 アライメンターの咬合面ウィ 

  ングを大臼歯の上にスライドさせます。  

    次に、模型を把持し切歯点ポイントを合せて 

  その上で咬合面ウイングを臼歯に対して軽く 

  押し付 けます。 

 
  4. この位置のままで、ドライバーを用いて 

   顎固定用クランプで模型を固定します。 

  5. オクルフォーム3 アライメンターをモデルポット 

   から取り外します。 

 6.通常の使用方法どおりにモデルポットを散弾で 

   満たします。 
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オクルフォーム3を使用する際に、模型の切歯点 と大臼歯を 
基準として、ポット内に模型を平均的な咬合平面で設置する 
ための装置です。 
この位置決めは平均値咬合器へのポジションに対応します。 
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